
HCG懷孕測試盒  

HCG是妊娠期由胎盤產生的一種糖蛋白。HCG可在受孕後的孕婦尿液中檢測到。在婦女受孕後一週左右HCG會增加到5至50mIU/ml，10週會增加到100000至200000mIU/ml的高峯點，12週後迅速下降，維持在5000至20000mIU/ml。HCG是隨著懷孕期胚胎的生長而產生變化的，這種現象是早期檢測懷孕的最好依據。此檢測器材操作簡單，靈敏度為25 mIU/m受， 即受孕7至10天就可檢測出陽性結果，與其他檢測方式相比，仍是當前國際上最簡便理想的檢測方式。  

1.由封口袋中取出。

2.將測試紙浸入尿液檢體中，注意使液面不超過Max Line。

3.靜待5分鐘內以觀察結果，10-15分鐘後請勿判讀。  

陽性反應：

若觀察窗中control region(C區)呈色且測試區test region(T區)有顯示淡粉紅色，表示HCG濃度高於25 mIU/ml，判斷處於懷孕期。隨著懷孕天數的增加HCG濃度越高，測試區testregion(T區)呈色越明顯。

陰性反應：

若觀察窗中只出現一條控制線(control line)，表示HCG濃度低於25mIU/ml，判斷結果為未懷孕。

無效反應：

若未顯示任何紅線，或僅test region(T區)呈色而control region(C區)不呈色，表示檢測過程有誤，應重新操作乙次。  

其他相關產品

毒品原物類、成癮性藥物類、荷爾蒙類、心血管疾病腫瘤類等醫用臨床快速診斷試劑。
意者請洽：國內外市場行銷專員 Mr.周  chou.tw77@msa.hinet.net
