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3.1 尿膽素原測定Urobilinogen Test
3.1.1原理:
3.1.2偵測範圍:0.2-8 units/dL
3.1.3操作步驟:尿液搖勻.試紙條浸入沾濕後立刻取出.在尿杯邊緣刮去多餘尿液.
3.1.4結果判讀: 目測時:試紙條沾濕後1-2分鐘內,對照試紙瓶上的色表判讀結果.儀器判讀 

 時:依照儀器設定之步驟將試紙條置入儀器內判讀.
3.1.5報告方式:
3.1.5.1試紙沒有變色,報告正常.
3.1.5.2檢體中若含Urobilinogen lunit/dL以上,報告如下:(-)0.2units/dL,(±)lunit/dL,(+)2units/dL,(++)4units/dL,(+++)8units/dL.
3.1.5.3藥物會產生urobilinogen的顏色,使結果呈偽陽性;藥物phenazopyridine酸性時會使結果呈陽性;尿液存放太久或曝晒於陽光下,造成urobilinogen氧化,使結果呈現陰性.另服用減低消化道細菌藥物時會使urobilinogen的含量下降,影響結果.
3.1.5.4參考範圍:1units/dL.
3.2 潛血測定Occult Blood Test
3.2.1 
3.2.2試劑:
3.2.2.1 TECO URS-10，U.S.A， TECO Diagnostics.
3.2.2.2 偵測範圍:0-200RBC/uL 或 0.015-0.03mg/mL
3.2.3 報告方式:
3.2.3.1 試紙沒有變色，報告為陰性(－)。
3.2.3.2 檢體中含Hernoglobin 5RBC/uL以上，報告(±)10RBC/uL，(+)10RBC/uL，
(++)20RBC/uL，(+++)50RBC/uL，(++++)250RBC/uL或(±)0.03mg/dL，
(+)0.06mg/dL，(++)0.15mg/dL，(+++)0.75mg/dL。
3.2.3.3 為陰性:大量的Ascorbic acid， nitrite， antidote(glutathione,sodium 
thiosulfate) ，sulpyrine。
3.2.4 參考範圍:陰性(－)或(±)5-10RBC/uL或(±)0.015-0.03mg/dL。
3.3 蛋白質測試Protein Test:
3.3.1 原理:
3.3.2 試劑:偵測範圍:0-2000mg/dL
3.3.3 報告方式:
3.3.3.1 試紙沒有變色，報告為陰性。
3.3.3.2 檢體中含protein≥14mg/dL，報告如下: (±)14mg/dL，(+)30mg/dL，(++)100mg/dL
，(+++)300mg/dL，(++++)2000mg/dL。
3.3.3.3 Alkaline urine，ammonium或大量globulim易成偽陽性。
3.3.4 參考範圍:陰性(－)與(±)10-20mg/dL。
3.4 葡萄糖測定Glucose Test:
3.4.1 原理:
3.4.2 試劑: 偵測範圍:0-2000mg/dL
3.4.3 報告方式:
3.4.3.1 試紙沒有變色，報告為陰性。
3.4.3.2 檢體中含有glucose≥100mg/dL，報告如下: (±)100mg/dL，(+)250mg/dL，
(++)500mg/dL，(+++)1000mg/dL，(++++)2000mg/dL。
3.4.3.3 試紙條受日照或Oxidants會造成偽陽性，大量ascorbic acid會成偽陰性。
3.4.4 參考範圍:陰性(－)
3.5 酮體Ketone Test:
3.5.1 原理:
3.5.2 試劑: 偵測範圍:0-160mg/dL
3.5.3報告方式:
3.5.3.1試紙條沒有變色，報告為陰性(－)。
3.5.3.2檢體中含有acetoacetic acid≥5mg/dL，報告如下: (±)5mg/dL，(+)15mg/dL，
(++)40mg/dL，(+++)80mg/dL，(++++)160mg/dL。
3.5.3.3 phenylketone，phthalein會產生紅色結果，captopril and sulfhydryl base的物質造
成偽陽性。
3.5.4參考範圍:陰性(－)，正常人長時間空腹呈陽性。
3.6 膽紅素測定:
3.6.1 原理:
3.6.2 試劑: 偵測範圍:0.4-0.8mg/dL
3.6.3 報告方式:
3.6.3.1試紙條沒有變色，報告為陰性(－)( ≥0.4mg/dL)。
3.6.3.2檢體中含bilirubin≥0.4mg/dL，報告如下: (+)0.6mg/dL，(++)0.7mg/dL，
(+++)0.8mg/dL。
3.6.3.3 大量的ascorbic aci和nitrite，尿液存放太久會影響成為陰性，藥物
phenazopyridine會使結果變陽性。
3.6.4 參考範圍:陰性(－)。
3.7 酸鹼度測定pH Test:
3.7.1 原理:試紙有methyl red與bromothymol blue指示劑使urine在不同pH值下呈現
不同顏色。
3.7.2 試劑: 偵測範圍:pH5-pH8.5
3.7.3 報告方式:
3.7.3.1依試紙條上顏色判定其酸鹼度如pH5,6,6.5,7,7.5,8,8.5。
3.7.3.2檢體存放過久造成細菌增殖，細菌把urea變成ammonia，使pH值增高:
檢體中含glucose時，細菌會利用glucose，使pH下降。
3.7.4 參考範圍:pH5-pH8.5。
3.8 亞硝酸鹽測定Nitrite Tes:
3.8.1 原理:p-arsanilic acid+nitrite------------------>Diazonium salt
Diazonium salt+1,2,3,4-tetrahydrobenzo quinolin(pink color)
3.8.2試劑: 0.075-0.3mg/dL。
3.8.3 報告方式:
3.8.3.1試紙條沒有變色，報告為陰性(－)。
3.8.3.2報告陽性為檢體中nitrite濃度≥0.3mg/dL。
3.8.3.3 尿液檢體沒有存留時間太長時，會呈陰性。Nitrite salt太少或ascorbic acid
太多或尿液檢體存放太久會成偽陰性。Phenazopyridine會使結果呈陽性。
3.8.4 參考範圍: 陰性(－)。
3.9 比重測定Specific Gravity Test:
3.9.1 原理:試紙條中的sodium hydroxide與指示劑bromothymol blue，與尿液檢體中的
陽離子(主要是Na與K)作用，產生顏色反應，由dark green變yellow green。
3.9.2試劑: 偵測範圍:1,000-1,030。
3.9.3 報告方式:
3.9.3.1依試紙條上顏色的變化，作出結果判讀，如1.000,1.005,1.015,1.020,1.025,
1.030。
3.9.3.2 glucose，urea，protein和pH不會對結果產生影響。而檢體中其它陽離子如
Ca,K 與 Na過高時會使結果呈較高。
3.9.4 參考範圍: 1.000-1.030。
3.10 白血球測定Leukocyte Test:
3.10.1 原理:
3.10.2試劑: 偵測範圍:10-500cells/uL。
3.10.3 報告方式:
3.10.3.1依試紙條上顏色的變化，結果判讀如下: (±)15cells/uL，(+)70cells/uL，
(++)125 cells/uL，(+++)500 cells/uL。
3.10.3.2 high level的albumin(≥500mg/dL)會有偽陰性結果。同時drugs，
cephalexin，gentamicin都會使結果呈陰性。Formaldehyde會使結果呈陽性。
3.10.4 參考範圍: ( )陰性。
